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1 Introductiehandleiding 
 

1.1 Operationele en veiligheidsoverwegingen 
 
Waarschuwingen 
 
� Dit document is geen aanvulling op de instructiehandleiding. 
� Lees de instructiehandleiding vóór het gebruik van het instrument goed door, om 

te voorkomen dat het instrument gevaar oplevert voor de gebruiker, voor het 
instrument zelf of voor apparatuur die getest wordt. 

�  Dit symbool op het instrument betekent "Lees de handleiding aandachtig 
door". Het symbool betekent dat een handeling vereist wordt. 

� Als de testapparatuur wordt gebruikt op een manier die niet in de 
instructiehandleiding staat aangegeven, kan de beveiliging van de apparatuur 
negatief beïnvloed worden. 

� Gebruik het instrument of een van de accessoires niet als u schade opmerkt. 
� Als er een zekering is gesprongen, volgt u de instructiehandleiding bij het 

vervangen van de zekering. 
� Neem bij het werken met hoge spanningen alle algemene voorzorgsmaatregelen 

in acht om elektrische schokken tijdens het gebruik te voorkomen. 
� Gebruik het instrument niet bij stroomvoorzieningssystemen van meer dan 550 V. 
� Onderhoudswerkzaamheden of aanpassingsprocedures mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd door ervaren mensen die door Metrel zijn geautoriseerd en getraind. 
� Gebruik uitsluitend de standaard of optionele testaccessoires die door uw 

distributeur worden geleverd. 
� Oudere en sommige nieuwere accessoires kunnen compatibel zijn met dit 

instrument maar verder uitsluitend voldoen aan de overspanningscategorie CAT 
III/300 V. Als dat het geval is, betekent dat dat de maximumspanning tussen 
testaansluitingen en aarde 300 V bedraagt. 

� Het instrument wordt geleverd met oplaadbare Ni-MH-batterijen. Deze batterijen 
mogen uitsluitend worden vervangen door batterijen van hetzelfde type (zoals 
aangeduid op het batterijlabel en in de instructiehandleiding). Gebruik geen 
standaard alkalinebatterijen terwijl de voedingsadapter is aangesloten: deze 
batterijen kunnen in een dergelijk geval exploderen. 

� Binnen het instrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen. Koppel alle 
testaansluitingen los, verwijder de voedingskabel en schakel het instrument uit 
voordat u de deksel van het batterijcompartiment opent. Bij het werken aan 
elektrische installaties moeten alle gebruikelijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen 
worden genomen om het risico van elektrische schokken te voorkomen. 
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1.2 Instrumentbeschrijving - Voorzijde en aansluitingen 
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Instrumentbeschrijving 
1. Display 
2. Testtoets 
3. Pijltoets 
4. Pijltoets 
5. MEM-knop  
6. Functieselectie 
7. Knop achterverlichting 
8. Aan-uitknop 
9. Help (om Help-schermen te openen), 

Cal-knop (voor compensatie ) 
10. TAB-knop (om testparameters te 

wijzigen) 
11. Indicator correcte werking (Goed) 
12. Indicator incorrecte werking (Fout) 
 
 

 
 

 

Aansluitingen 
1. Ingang meetkabel 
2. Afdekking 
3. Laadingang 
4. USB-aansluiting 
5. RS232-aansluiting 

(serieel) 
 

 
 

1.3 Instrumentbeschrijving - Betekenis symbolen 
 
De monitor lijnspanning en uitvoeraansluiting 
 

 

Lijnspanning wordt weergegeven samen met indicatie voor de 
testaansluiting. Alledrie testaansluitingen worden voor de geselecteerde 
meting gebruikt. 

 

Lijnspanning wordt weergegeven samen met indicatie voor de 
testaansluiting. L- en N-testaansluitingen worden voor de geselecteerde 
meting gebruikt. 

 

L en PE zijn actieve testaansluitingen; N-aansluiting moet ook worden 
aangesloten voor correcte invoerspanningssituatie. 

 
L–N-polariteit gewijzigd. 

 
Weerstand meetkabel in continuïteitsmeting niet gecompenseerd. 



MI 3125B COMBO Introductiehandleiding 

 

7 

 
Weerstand meetkabel in continuïteitsmeting gecompenseerd. 

Berichtenveld – batterijstatus 
 

 
Indicatie batterijcapaciteit. 

 

Batterij bijna leeg. Batterij te zwak om correcte resultaten te 
garanderen. Vervang de batterijen of laad deze op. 

 
Laadproces gaande (bij aansluiting voedingsadapter). 

 
Berichtenveld – meetwaarschuwingen/-fouten 
 

 
Waarschuwing! Hoge spanning op testaansluitingen. 

 

Waarschuwing! Fasespanning op PE-aansluiting. Stop direct alle 
metingen en corrigeer de fout voordat u verder gaat. 

 
Meting gaande. Controleer alle weergegeven waarschuwingen. 

 

Meting kan worden uitgevoerd na indrukken TEST-toets. 
Controleer na het starten van de meting alle weergegeven 
waarschuwingen. 

 

Meting niet toegestaan. Controleer alle weergegeven waarschuwingen 
en controleer monitor lijnspanning/aansluiting. 

 
Resultaten kunnen worden opgeslagen. 

 

Sterke elektrische ruis gedetecteerd tijdens meting. Resultaten kunnen 
beïnvloed zijn. 

 

Aardlekschakelaar geactiveerd tijdens meting. De overbelastingslimiet 
is mogelijk overschreden als gevolg van lekstroom naar de PE-
beschermingsleiding of capacitieve verbinding tussen L- en PE-
geleider. 

 

Instrument oververhit. Temperatuur interne onderdelen in instrument 
heeft bovengrens bereikt. Meting is niet toegestaan totdat de 
temperatuur weer onder de grens is gedaald. 

 
Hoge aardingsweerstand testprobes. Resultaten kunnen beïnvloed zijn. 

 
Resultatenveld 
 

 

Meetresultaten binnen vooraf ingestelde limieten (correcte werking: 
Goed). 

 

Meetresultaten buiten vooraf ingestelde limieten (incorrecte werking: 
Fout). 

 

Meting afgebroken. Controleer de weergegeven waarschuwingen en 
meldingen. 

 
Geluidssignalen 
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Continugeluid Waarschuwing! Gevaarlijke spanning op PE-aansluiting gedetecteerd. 

 

1.4 Functieselectieschakelaar en instrumentdisplay 
 

CA L CLR

1

 
 

 
Legenda: 
1. Functieschakelaar. 
2. Naam functie of subfunctie. 
3. Meetparameters en grenswaarden. 
4. Resultatenveld. 
In dit veld worden de belangrijkste resultaten en subresultaten weergegeven, samen 
met de status Goed/Fout/Meting afgebroken. 
5. Monitor lijnspanning en uitgang. 
6. Berichtenveld. 
In dit veld worden de batterijstatus en waarschuwingen/meldingen m.b.t. de feitelijke 
meting weergegeven. 
 
 

1.5 Omgaan met batterijen 
 
� Bij het vervangen van batterijen of vóór het openen van de afdekking van het 

batterijen-/zekeringencompartiment, moet u eventuele aangesloten 
meetkabels/accessoires van het instrument loskoppelen en het instrument 
uitschakelen. Binnen het instrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen. 

� Plaats alle batterijen op de juiste manier. Als de batterijen onjuist geplaatst 
worden, zal het instrument niet functioneren en kunnen de batterijen leeglopen. 

� Om het instrument tegen leegloop te beschermen moet u alle batterijen uit het 
compartiment verwijderen als u het instrument langere tijd niet gebruikt. 

� Er kan gebruik worden gemaakt van alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-MH-
batterijen (AA). De bedrijfsuren voor batterijen gelden voor batterijen met een 
nominale waarde van 2100 mAh. 

� Probeer geen alkalinebatterijen op te laden. Het opladen begint zodra de 
voedingsadapter op het instrument wordt aangesloten. De ingebouwde 
beschermingsschakelingen regelen de laadprocedure. 

 
 
 

 

 
Voedingspolariteit 
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Let op: 
Gebruik om mogelijke brand of elektrische schokken te voorkomen uitsluitend de 
voedingsadapter van de fabrikant of distributeur van de testapparatuur. 
 
 

1.6 Onderhoud 
 

1.6.1 Zekeringen vervangen 
 
Zekering 
M 0,315 A/ 250 V, 20 x 5 mm 
Deze zekering beschermt het interne circuits met een lage ingangsweerstand als er per 
abuis testprobes op het voedingsnet worden aangesloten. 
 
Waarschuwingen: 
� Koppel eventuele meetkabels/accessoires van het instrument los en schakel het 

instrument uit voordat u de afdekking van het batterijen-/zekeringencompartiment 
opent. Binnen het instrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen. 

� Als er een zekering is gesprongen in het instrument, volgt u de 
instructiehandleiding voor het vervangen van de zekering. 

� Vervang eventuele gesprongen zekeringen uitsluitend door zekeringen van precies 
hetzelfde type. Als u een verkeerde zekering plaatst, kan de veiligheid van de 
gebruiker gevaar lopen of kan het instrument beschadigd raken. 

 

 

1.7 Garantie en reparaties 
 
Eventueel defecte artikelen kunnen aan KWx geretourneerd worden, vergezeld van 
informatie over het probleem dat is opgetreden. U wordt geadviseerd eventueel defecte 
artikelen aan KWx  terug te sturen via de distributeur waar het artikel is gekocht. 
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Alle defecte producten worden vervangen dan wel gerepareerd als het defect binnen de 
garantietermijn is opgetreden. Voor deze artikelen geldt dat een volledige restitutie 
alleen plaatsvindt als er geen geschikt vervangend product voorhanden is. Kosten voor 
verzending/retournering kunnen niet worden verhaald. 
Metrel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade als 
gevolg van het gebruik of de prestaties van het product. In geen geval kan Metrel 
aansprakelijk worden gesteld door de eigen klant of door diens klanten voor enige 
bijzondere, indirecte of incidentele schade, smartengeld of schadevergoedingen als 
gevolg van verlies van gebruik, verstoring van de bedrijfsvoering of winstderving, zelfs 
indien Metrel van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.. 
Als het meetinstrument buiten de garantieperiode valt en gerepareerd moet worden, 
kan een offerte voor reparatie worden verkregen via de distributeur KWx  
 
Opmerkingen 
� Niet-geautoriseerde reparatie of kalibratie van het instrument maakt de garantie 

nietig. 
� Alle verkopen vallen onder de Algemene voorwaarden van Metrel. Metrel behoudt 

zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Typografische 
fouten, schrijf-, spel- of tikfouten of andere fouten of weglatingen in 
verkoopgerelateerde documentatie, offertes, prijslijsten, acceptaties, facturen of 
welke andere door Metrel uitgegeven documentatie of informatie dan ook, kan 
zonder aansprakelijkheid jegens de klant gecorrigeerd worden. 

� De specificaties en het ontwerp van goederen kunnen op elk moment door Metrel 
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Metrel behoudt 
zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de specificaties van goederen die 
moeten voldoen aan vereisten in het kader van nationale of EU-regelgeving of 
indien er goederen conform de specificaties van Metrel moeten worden geleverd 
en de wijziging niet in materiële zin van invloed is op de kwaliteit of prestaties van 
de goederen in kwestie. 

� Als blijkt dat een garantievoorwaarde ongeldig of nietig is, heeft dit geen gevolgen 
voor de algehele geldigheid van de resterende voorwaarden. 

� Metrel kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor vertragingen of niet-
nakomen van afspraken als de redenen daarvoor buiten de invloedssfeer van 
Metrel vallen. 

� Zie ook het boekje  “Zaken doen met KWx”. 
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2 Verkorte handleiding 
 

2.1 Weerstand meetkabels op nul brengen 
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De tester starten: 
1. Plaats de volledig geladen 

batterijen 
2. Druk op de aan-uitknop 
3. Sluit de testkabel aan op het 

instrument. 

 

1  Stap 
 

 

 
 

� Selecteer eerst de continuïteitsfunctie (R LOWΩ 
of CONT) met de functieselectieschakelaar. Het 
volgende menu wordt weergegeven: 

 

2  Stap 
 

� Eerst korte testkabels zoals weergegeven. 
 

N/L2

L/L1 L/L1

PE/L3 N/L2
PE/L3

prolongation lead  
 

 

3  Stap 
 

� Druk de TEST-toets in om een reguliere meting uit te voeren. Er wordt 
een resultaat van circa 0,00 Ω weergegeven. 

 

 

4  Stap 
 

� Druk op de CAL-toets. Na het uitvoeren van de testkabelcompensatie wordt 
eerst de gemeten waarde en vervolgens 0,00 Ω weergegeven. Als de 
kalibratie met succes is uitgevoerd, wordt de kabelindicator CAL weergegeven 
in de menu's R LOWΩ en CONT. 
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Te kalibreren gemeten waarde.                  Gekalibreerde waarde is  
                                                                     nu 0,00 Ω. 
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2.2 Metingen 
 

2.2.1 Lijnspanning en -frequentie/fasenvolgorde - meting 
wisselspanning en frequentiemetingen, fasenvolgorde 

 

� Houdt gelijktijdig spanningen bij tussen L-N, L-PE en N-PE 
� Waarden in realtime weergegeven 
� Systeem kan ook worden gebruikt voor driefasensystemen voor bijhouden van 

spanningen tussen fasen 
� Op driefasensystemen moet de fasenvolgorde gecontroleerd worden. 
� Systeem toont waarden (bijv. 1,2,3 of 2,1,3) die verwijzen naar de groene, blauwe 

en zwarte testkabels om rotatie weer te geven 
 

1  Functie instellen 
 

 

 

 
 

 

 
 

2  Aansluitschema 
 

 
L3

L2
L1
N
PE

N
/L
2

N
/L
2

L
/L
1

L
/L
1

P
E
/L
3

P
E
/L
3

result 1.2.3 result 2.1.3
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3  Resultaten bekijken 
 

 

                               
 

Weergegeven resultaten: 
� Ul(1)-n(2): Spanning tussen fase en neutrale geleiders (of tussen fasen L1 en 

L2) 
� Ul(1)-pe(3): Spanning tussen fase en beschermingsgeleiders (of tussen fasen 

L1 en L3) 
� Un(2)-pe(3): Spanning tussen neutrale en beschermingsgeleiders (of tussen 

fasen L2 en L3) 
� 1.2..3: correcte verbinding – rotatievolgorde met klok mee, 
� 3.2..1: onjuiste verbinding – rotatievolgorde tegen klok in, f: frequentie 
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2.2.2 Isolatieweerstandmetingen 
 
� Testspanningen kunnen gewijzigd worden van 50 - 1000 V 
� Selecteerbare limieten kunnen 'op het scherm' worden ingesteld voor snelle 

beoordeling van resultaten 
 

1  Functie instellen 
 

 2  Parameters en limieten instellen 
 

 

 

 � Nominale testspanning (100 VDC ÷ 1000 
VDC) 

� Lage weerstand Ω schakelt limiet uit, 0,01 
MΩ ÷ 200 MΩ 

 

 
 

 

3  Aansluitschema 
 

 

L1
L2
L3
N
PE

mains voltage
switched off

   closed 
switches

loads disconnected

N
/L
2

L
/L
1

P
E
/L
3
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4  Houd de toets 
TEST

 ingedrukt totdat het resultaat is gestabiliseerd. 
 

. 

 

5  Resultaten bekijken 

  

.  

 
 

  
Weergegeven resultaten: 
R: Isolatieweerstand 
Um: Testspanning instrument 
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2.2.3 Low Ω voor testen van weerstand van aardgeleiders en 
potentiaalvereffening 

 
R LOW Ω 
� 200 mA-continuïteitstest 
� Polariteit wordt tijdens test automatisch gewisseld (resultaten weergegeven op 

scherm). 
 
Continuïteit 
� Lagere stroom die het systeem continu test 
� Gebruikt voor het testen van inductiesystemen (zoals motorwikkelingen e.d.). 
 

1  Functie instellen 
 2  Subfunctie instellen 

 

 

 

 � R LOW Ω 
� Continuïteit 

 

      
 

 

3  Parameters en limieten instellen 
 

� Hoge weerstand Ω schakelt limiet uit, 0,1  ÷ 20,0  

 
 

 

4  Parameters en limieten instellen 
 

  

R LOW Ω 

 
 

 Continuïteit 
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5  
 

  

R LOW Ω:  

Druk op de toets 
TEST

  

 

 Continuïteit:  

Druk op de toets  
TEST

 om te beginnen 

Druk op de toets  
TEST

om te stoppen 
 

6  Resultaten bekijken 
 

  

R LOW Ω 
 

 
 

Weergegeven resultaten: 
R: Hoofdresultaat weerstand LowΩ  
R+: Subresultaat weerstand LowΩ met  
positieve spanning op L-aansluiting 

 Continuïteit 
 

 
 

Weergegeven resultaten: 
R: Hoofdresultaat continuïteitsweerstand 
R-: Subresultaat LowΩ-weerstand 
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2.2.4 Aardlekschakelaartest- 3 functies voor testen van 
aardlekschakelaars 

 
Uc 
� Voor het testen van aanrakingsspanning op aanraakbare geaarde geleidende delen. 
 

RCD t 
� Voor het meten van de tijd die het duurt voordat een aardlekschakelaar wordt 

uitgeschakeld. 
� Teststromen kunnen worden vermenigvuldigd met ½, 1, 2 en 5. 
 
RCD 
� Belastingtest aardlekschakelaar. 
� De uitschakelstroom voor de aardlekschakelaar wordt langzaam verhoogd om de 

minimale foutstroom te vinden waarbij een aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld. 
� Handig bij het opsporen van fouten die leiden tot uitschakeling van 

aardlekschakelaars. 
 
AUTO 
� Een geautomatiseerde test van de belangrijkste parameters die spelen bij een 

aardlekschakelaar, werkt met een enkele druk op een knop. 
� Als er tijdens de autotest een foutieve parameter wordt opgemerkt, wordt de test 

stopgezet om aan te geven dat er de behoefte is aan nader onderzoek. 
 
 

1  Functie instellen 
 2  Subfunctie instellen 

 

 

� Uc 
� RCD t 
� RCD I 
� AUTO 

 

 

 

3  Parameters en limieten instellen 
 

 

      
 
� Limiet aanrakingsspanning (25 V, 50 V) 
� Nominale differentiaalstroom uitschakeling aardlekschakelaar (10 mA ÷ 1000 

mA) 
� Vermenigvuldiger nominale differentiaalstroom uitschakeling aardlekschakelaar  

(x½, x1, x2, x5) 

� Soort aardlekschakelaar [ , ], test golfvorm stroom plus beginpolariteit 

[ , , , , *, *].      
* Alleen MI 3125B 
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4  Aansluitschema 
 

 

L1
L2
L3
N
PE

RERo

LPEN

L/L1

N/L2
PE/L3

 
 

 

5  Druk op 
TEST

   
 

 

 

6  Resultaten bekijken 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Weergegeven resultaten: 
Uc: Aanraakspanning 
RL: Foutlusweerstand 
Lim: Foutlusweerstand, bovenlimiet 
 
 
Weergegeven resultaten: 
t: Uitschakeltijd 
Uc: Aanraakspanning 
 
 
Weergegeven resultaten: 
I∆: Uitschakelstroom 
Uci: Aanraakspanning bij I∆ 
tI: Uitschakeltijd 
 
 
Weergegeven resultaten: 
Uc: Aanraakspanning 
x1, x5, x½: Uitschakeltijden 
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2.2.5 Aardcircuitweerstand 
 

Zloop 
� Aardcircuitweerstand met hoge stroom. 
� Uiterst snel en efficiënt voor het testen van circuits zonder aardlekbeveiliging. 
 

Zs rcd 
� Aardcircuitweerstand met lage stroom. 
� Meervoudige tests die gedurende een langere tijd worden uitgevoerd voor extra 

meetnauwkeurigheid. 
� De aardlekschakelaar zal gegarandeerd niet uitschakelen. 
 

1  Functie instellen 
 

 2  Subfunctie instellen 

 

 � Zloop 
� Zs (aardlek) 

 
 

3  Parameters en limieten instellen 
 

Zloop 
 

    
 

� Type zekering (--- schakelt limiet uit, NV, gG, B, C, K, D) 
� Stroombereik zekering (6 A ÷ 200 A) 
� Uitschakeltijd zekering (0,4 sec. tot 5 sec.) 

 

4  Aansluitschema 
 

 
L1
L2
L3
N
PE

RERo

LPEN

L/L1

N/L2
PE/L3
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5  Druk op 
TEST

   
 

 

 

6
 Resultaten bekijken 

 

  

Zloop 
 

 
 

Weergegeven resultaten: 
Z: Impedantie foutlus 
Isc: Verwachte foutstroom 
Lim: Hoge-limietwaarde impedantie 
foutlus (indien van toepassing) 

 Zs (aardlek) 
 

 
 

Weergegeven resultaten: 
Z: Impedantie foutlus 
Isc: Verwachte foutstroom 
Lim: Hoge-limietwaarde impedantie 
foutlus (indien van toepassing) 
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2.2.6 Lijnimpedantie - (fase-neutraal, fase-fase) 
 

 Gebruik voor testen tussen fasen om een enkel of driefasensysteem (L - N, L1 - L2, 
L2 -L3 enz.). 

 

1  Functie instellen 
 

 2  Parameters en limieten instellen 

 

 

  

  
 
� Type zekering (--- schakelt limiet uit, NV, gG, 

B, C, K, D) 
� Stroombereik zekering (6 A ÷ 200 A) 
� Uitschakeltijd zekering (0,4 sec., 5 sec.) 

 

 

3  Aansluitschema 
 

 
L1
L2
L3
N
PE

RERo

LPEN

L/L1

N/L2
PE/L3

N
/L
2

L
/L
1

P
E
/L
3

 
 

4  Druk op 
TEST

   
 

 

 

5  Resultaten bekijken 
 

  

 

 
 

  
Weergegeven resultaten: 
Z: Lijnimpedantie 
Isc: Verwachte kortsluitstroom 
Lim: Hoge-limietwaarde lijnimpedantie 
(indien van toepassing) 
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2.2.7 Aardingsweerstand 
 

 De belangrijkste aardingspunten, bliksemafleiders,  etc. kunnen worden 
gecontroleerd  met de aardingsweerstandstest. 

 

1  Functie instellen 
 2  Subfunctie instellen 

 

 

 
 

  

 
 
� Hoge weerstand Ω schakelt limiet uit, 1 Ω ÷ 

5 kΩ 

 

3  Aansluitschema 
 

 

 
 

 

4  Druk op 
TEST

   
 

 

 

5  Resultaten bekijken 
 

  

 

 
 

  
Weergegeven resultaten: 
R: Aardingsweerstand, 
Rp: Weerstand van S-probe  
(potentiaal), 
Rc: Weerstand van H-probe (stroom). 
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3 Software-installatie pc 
 
EuroLink PRO en EuroLink PRO Plus 
 
1. Plaats de met het instrument meegeleverde cd-rom in het cd-/dvd-station van uw 
computer. 
 
2. De software start doorgaans automatisch.  Als dit niet het geval is, dubbelklikt u op 
het cd-/dvd-pictogram op uw computer om de inhoud van de cd-rom weer te geven. 
Dubbelklik vervolgens op 'METREL.exe'.  
 
3. Het eerste welkomstscherm verschijnt. Selecteer de taal, de versie en de software-
optie voor uw pc. 
 

 

 
4. Selecteer EuroLink PRO om de software te installeren 
 

  

 
5. De installatie van de software begint. Klik in het welkomstscherm op Volgende en 
volg de installatie-instructies. 
 
6. Als de installatie is voltooid, moet u dit bevestigen. Laat het aankruisvakje 
ingeschakeld zodat het programma automatisch wordt gestart (er wordt automatisch een 
snelkoppeling op het bureaublad en in het startmenu geplaatst, zodat u daar later de 
software kunt starten). 
 
 

7. Er verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren.   

a. Als u de Eurolink PRO Plus-software hebt gekocht, voert u uw 16-cijferige code in 
(inclusief streepjes). Klik op de ADD-knop en vervolgens op OK. 

b. Als u alleen het instrument hebt gekocht zonder de PRO Plus-software drukt u op dit 
scherm alleen op Annuleren of OK om de software te starten. 
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8. Uw EuroLink PRO-software wordt nu gestart. Binnen de software zijn Help-
bestanden aanwezig om u door de verschillende software-onderdelen te begeleiden 
 
9. Selecteer 'Installing USB/USB installation' om de driver te installeren. 
 

 

 
10. Lees zorgvuldig de handleiding 'Installing USB instruction' op de cd-rom en volg de 
instructies over het tot stand brengen van een verbinding tussen het instrument en uw 
pc en het downloaden van gegevens. 
 


